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Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.
Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder geldst werden. ‘ /
(

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with \
local safety regulations. s

Do not engage or disengage any connections while under power.
Attention: Le montage et la mise en service doivent étre assurés par un personnel qualifié dans le respect ) /y 5

des consignes de sécurité locales. /
Le connecteur ne doit étre connecté ou déconnecté qu’'hors potentiel.

c Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der 6rtlichen

Attenzione: || montaggio e la messa in funzione devono essere eseguite da personale qualifucato nel
rispetto delle norme di sicurezza locali. F<0.8N
| cavi posso essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione. @

Atencion: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado,
observando las prescripciones locales de seguridad. 2
Conectar o desconectar el conector sélo en ausencia de tension.
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Mindestabstand von Stérquellen Biegeradius R

Minimum distance from sources of interference Bending radius R

Distance minimale avec les sources de perturbation Rayon de courbure R

Distanza minima dalla fonte di disturbo Piegatura R

Distancia minima respecto a las fuentes de interferencias Radio de curvatura R

<30m
@ 5.1 mm
9 %%
Jf, - R R2
> 100 mm > 100 mm

Rq12>10mm Ry >50 mm
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c Vorsicht: Zu starke Kraft klemmt den Messbolzen.

Wahrend der Montage Leichtgangigkeit des Messbolzens prifen! Klemmbereich X
Attention: Excessive force jams the plunger. Clamping area
When mounting, check whether the plunger can move freely! Zone de serrage

Zona di bloccaggio

Attention: Force trop élevée serre la tige de mesure. Area de fijacion

Vérifier pendant le montage son coulissement aisé.

Attenzione: Una forza eccessiva blocca lo stelo di misura.
Durante il montaggio controllare il libero movimento dello stelo di misura.

ST 12xx: 21.5+0.2
ST 30xx: 34.7+

Atencion: Una fuerza excesiva bloguea el vastago de medicion.
iComprobar durante el montaje que el vastago de medicion funcione suavemente!
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Messeinsatz wechseln - Changing the measuring contact - Changer de touche de mesure - Cambiare dispositivo di misura - Cambiar punta de medida

ST 12xx

1.

Kein Drehmoment in diesem Bereich anwenden
Use no torque in this area

Ne pas appliquer de couple dans cette zone
Non smontare in questo modo

No ejercer ningin momento de giro en esta zona

G 4
Y/

ST 30xx

ST 12xx

2.

Handfest anziehen
Tighten the screw finger-tight
Serrer a la main

Stringere a mano

Apretar fuertemente con la mano

Mg =0.1...0.15 Nm

ST 30xx

Druckluftanschluss - Compressed air inlet - Raccordement d air comprimé - Ingresso per pressurizzazione - Conexion de aire comprimido

ST 12x7
ST 30x7

Luftanschluf? (fir 2 mm Schlauch)

Air connection (for 2 mm tube) ‘
Raccordement d'air (pour tuyau de 2 mm) ‘
Attacco dell’aria (per tubo da 2 mm) i

ST 12x7 p= 0.8 bar ... 2.5 bar
ST 30x7 p= 0.8 bar ... 2.5 bar

/DIN ISO 8573-1: 2010
class 1/4/1

Vi

—

Conexioén de aire (para manguera de 2 mm)

Um Beschadigungen zu vermeiden, sollte beim Abziehen des Schlauches (2 mm), ‘
dieser vorsichtig eingeschnitten werden.

To avoid damage, the tube should be carefully slit before the 2 mm tube
is pulled off.

Pour éviter tout dommage, effectuer une entaille sur le tuyau de 2 mm ‘
avant de le retirer. i
|

Durante I'estrazione, per evitare danni, incidere con cautela il tubo da 2 mm.

Para evitar danos, durante la extraccién de la goma de 2mm deberia
procederse con cuidado al cortado de la goma.

Messgerét nicht beschadigen!

Avoid damage to the encoder!

Ne pas endommager le systéme de mesure !
Non danneggiare il sistema di misura!

iNo danar el sistema de medida!

Anschlussbelegung - Pin Layout - Raccordements - Piedinatura - Distribucion del conector

T
1Vss : gultig fiir Anschlussbelegungen 1Vgs/TTL
ST 1287 . Applies for pin layouts 1Vss/TTL
ST 1288 I valable pour toutes les distributions des plots
: Valido per tutti | pin
ST 3087 , valido para todos los conexionados
ST 3088 |
I Nicht verwendete Pins oder Adern diirfen nicht belegt werden!
: Vacant pins or wires must not be used!
E‘E' 12 2 10 1 5 6 8 1 3 4 , Les plots ou fils non utilisés ne doivent pas étre raccordés!
E 4 12 2 10 1 9 3 1 14 7 1 Ipinoifili inuti/izz@ti nonldevono essere occupati!
0 P oV S i iNo conectar los pins o hilos no utilizados!
P ensor ensor A+ A- B+ B- R+ R- !
Up oV I
o—o0 o—7=F—0 : AuRenschirm auf Gehause
| External shield on housing
| Blindage externe sur boitier
TTL I Schermo esterno sulla carcassa
Elektronik im Stecker : Blindaje externo a carcasa
ST 1277 Electronics in connector |
ST 1278 Electronique intégrée dans la prise |
ST 3077 Elettronica nel connettorewe i Die Sensorleitung ist intern im Messgerat mit der Versorgungsleitung
Electrénica en el conector I verbunden.
ST 3078 : The sensor line is connected inside the encoder to the supply line.
I Laligne de palpeur est reliée de maniére interne dans le systéme de
4 12 2 10 1 9 3 " 12 7 13 ; mesure a la ligne d'alimentation.
| Lalinea del sensore e collegata internamente allo strumento di misura
Up SeLrJlsor ov Se(;1\70r Ua1 Ua1 Ua2 Uaz Uao Uao Uas | conlalinea dialimentazione.
P : La linea de sensor esta unida internamente en el aparato de medida con
° * ° * ; lalinea de alimentacion.
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